
データ通信⽤ソフトU-WAVEPAK-BW
Windows10 Pro 64bit版
■ ダウンロード先URL
https://www.mitutoyo.co.jp/downloads/software-drivers/

測定ナビゲーションアプリU-WAVE Navi
Android 7.0～（iOS非対応）

Mitutoyo U-WAVE Navi
はGoogle Playより無償
でダウンロードできます。

データ通信⽤アプリU-WAVEPAK-BM
Android 7.0～/ iOS 10.0～

U-WAVEPAK-BM

測定データをスマートフォン、
タブレットに転送できる
U-WAVEPAK-BM 

（英語仕様のみ）の無償提供は 
各アプリストアから
ダウンロードできます。

お求めは当店で—

組み付け状態の外観 接続ユニット 送信ユニット

マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
用

ブザータイプ No.02AZF310

U-WAVE-TMB　
No.264-627

防水・防塵タイプ

U-WAVE-TMB　
No.264-626

キ
ャ
リ
パ
用

ブザータイプ

No.02AZF300 U-WAVE-TCB　
No.264-625

防水・防塵タイプ

No.02AZF310 U-WAVE-TCB　
No.264-624

マイクロメータ⽤ キャリパ⽤

一発解決！ 正しい接続方法チェックブック
版 

アプリの⼊⼿はこちらから

Bluetooth®版U-WAVE fit ラインナップ

タイプの機種には マークがあります
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A Bミツトヨのソフト・アプリを使用して接続 PC・タブレットと直接ペアリング

U-WAVEPAK-BW（Windows版）を使う

U-WAVEPAK-BM（iOS、Android版）を使う

U-WAVE Naviアプリ（Android版）を使う

接続方法

切断方法

直接ペアリングでは、測定をしていない待機時間を含めて電池は常に消費さ
れています。（その場合電池は約3週間しか持ちません）

使わない時間が長くなる時は接続を解除するかアプリを使ってください。
アプリを使⽤した状態だと待機時間も含め電池が約３ヶ月持ちます。

直接ペアリングの接続/解除はこまめに行いましょう

▶ ▶ ▶ ▶

接続完了

①アプリを起動
して、「Scan」
をタップ。

③手順の作成画面
にて使用する測
定工具を登録。

　（登録した工具が
後で工具一覧に
表示されます）

② 部 品 名 、　  測
定手順名、写真
などを登録して、

「 手 順 作 成 」ボ
タンを押す。

①ログイン　　後、
画面右下の「 」
をタップして、真ん
中の「新規作成」を
選択。

④iOSの場合、ペアリン
グ要求のメッセージ
がでるので「キャン
セル」を選択する。

⑤Measure画面で
測 定 値 が 確 認
できます。

【補足】画面上のボ
タンからも操作が
できます。

データを取得
データを削除

▶ ▶ ▶ ▶

④作成が完了した
ら、保存。作成し
たファイルをタッ
プ すると使 用 す
る工具一覧が表
示されます。

⑤接続マーク をタップし、
該当する測定工具の「DATA
ボタン」を押すと接続して
いる測定器の値がアプリに
入力Ⓐされます。

▶ ▶ ▶ ▶

各デバイスのBluetooth®設定を開く

各デバイスのBluetooth®設定を開く

DATAボタンを押す

接続しているU-WAVEを選択してBluetooth®の接続を解除する

「U-WAVE」or シリアルナンバーが表⽰されたら選択し

接続する

※接続してから５秒程度時間をおいてからDATAボタンを押してください。
※DATAボタンを押してもLEDが点滅しなくなったら、一度電池の抜き挿し

をしてみてください。

※ペアリングを選択してください。

▶
▶

▶
▶

接続方法はA, Bの２通り

ソフトウェア
アプリ ▶

通信 データ処理・保存

▶
通信 Text・Excelへ保存

アプリ

①メイン画面右上の
「U - WAV E 設 定」
をクリック。

測定器

⑤DATAボタンを押します。
通信が成功していると
緑のLEDが点滅します。

⑥アプリ側と接続が完了すると接続状態に
『✓』が入ります。

⑦受信した測定値をExcel等へ入力する場
合は、『データI/F（ダイレクト入力）有効』
を『✓』にする。

⑧受信した測定値は『データ出力』に『✓』
が入っているデバイスから受信した測
定値をExcelに入力することができます。

アプリ

③設定画面にシリアル
ナンバーが出たこと
を確認して選択。

④「デバイスの確立」
をクリックして、メイ
ン画面に戻る。

▶

アプリ

アプリ アプリ アプリ アプリ

アプリ

アプリ

アプリ

②デバイスIDが
表 示され たら

「Save」をタッ
プ。

アプリ 測定器

③U-WAVEのDATA
ボタンを押す。

U-WAVEを購⼊して
間もないのに、電池が切れた。

【端末と接続している時】 【データ通信している時】

Q1

電池あり：オレンジ色点滅

U-WAVE

電池なし：⾚色点滅

U-WAVE

電池あり：緑色点滅

U-WAVE

電池なし：⾚色点滅

U-WAVE

商品のご購⼊時に付属されている電池は動作確認用です。
購⼊時は新品の電池をご使用願います。

登録したいけど、緑のL E D
が点滅して登録できない！ 
U-WAVEの表示がでない！

Q3 必ず先に使っていた端末と測定器との
接続を終了してから、他の端末と接続し
てください。

おかしいなと思ったら

突然U-WAVEの LEDが点
かなくなった！Q2 電池の抜き差しをしてみてください

それでも、点灯しない場合は新しい電池と交
換してみてください。
上記で変わらない場合、購⼊した販売店にお問い合
わせください。

測定器

②U-WAVEのDATA
ボタンを押す。

アプリ アプリ

オレンジ色に
点滅するよ！

iOSは注意！

アイコンが
オレンジ色
になって
右側に数字
がでるよ！アプリ

Ⓐ 測定器

●⑥ ●⑧

●⑦

iOSの画⾯ Androidの画⾯

?

（Text・Excelへ保存）


